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UMOWY nr _/DT/2023
Zawarta w dniu 01.12.2023 roku pomiędzy:

Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. z siedzibą w Brzezinach 95-060 przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000314018, posiadającą NIP 833-138-44-12, Regon 100576369, BDO: 000299097 reprezentowanym przez:
1. Renata Mikołajczyk – Prezes Zarządu
2. [bookmark: _GoBack]Aleksandra Wnuk – Wiceprezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a 
, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez KRS pod numerem, posiadającym Regon, BDO: reprezentowanym przez:
__________________________________
__________________________________
zwanym dalej Wykonawcą

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi, dokonywania przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji gazów medycznych zlokalizowanych w budynkach Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dokonywanie przeglądów urządzeń i instalacji gazów medycznych następować będzie w miesiącu: październik. Dokładny termin będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zgłoszeń stwierdzonych awarii w następujący sposób: telefonicznie pod numerem NUMER (telefon czynny całą dobę) lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: MAIL. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu WPISAĆ godzin w przypadkach niecierpiących zwłoki. W pozostałych przypadkach czas na zgłoszenie wynosi WPISAĆ godzin. 
§ 2
Zakres przeglądu obejmuje dokonywanie następujących czynności mających na celu sprawne działanie sprzętu w trakcie jego eksploatacji:
1. Sprawdzenie stanu technicznego rurociągów, złącz i połączeń,
2. Sprawdzenie szczelności punktów poboru,
3. Kontrolę regulatorów i urządzeń zabezpieczających,
4. Kontrolę strefową zespołów kontroli gazów medycznych,
5. Kontrolę sygnalizacji stanu gazów medycznych,
6. Przegląd stacji sprężonego powietrza z wymianą filtrów,
7. Przegląd stacji próżni,
8. Przegląd rozprężalni tlenu,
9. Przegląd rozprężalni dwutlenku węgla,
10. Przegląd rozprężalni podtlenku azotu,
11. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego zbiorników instalacji,
12. Zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów, które pozostaną po przeprowadzonym przeglądzie.

§ 3
1. Koszt świadczenia usługi za przegląd wynosi KWOTA zł netto (słownie: SŁOWNIE złotych) powiększony o obowiązujący podatek VAT.
2. Stawka za roboczo-godzinę wynosi KWOTA zł netto (słownie: SŁOWNIE złotych) powiększony o obowiązujący podatek VAT.
3. Stawka za dojazd wynosi KWOTA zł netto (słownie: SŁOWNIE złotych) powiększony o obowiązujący podatek VAT.
4. Koszty napraw będą wyceniane każdorazowo i realizowane po akceptacji przez Zamawiającego.
5. Termin płatności nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz 
z protokołem wykonania przeglądu lub naprawy potwierdzonym przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

§ 4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

§ 5
W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonywania umowy z należytą starannością,
2. Zapewnienia ciągłej sprawności urządzeń,
3. Utrzymania na terenie wykonywanych prac czystości i porządku,
4. Powierzania czynności podejmowanych w ramach realizacji niniejszej umowy wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
5. Sporządzania, każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie, pisemnego raportu o stanie technicznym każdego urządzenia.

§ 6
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych.
2. Zapewnienia miejsca na składowanie materiałów i narzędzi na czas wykonywania prac.
3. Niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, o których mowa w § 1 umowy bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonywania umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5% wartości umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu okresowego przeglądu urządzeń w wysokości 0,5% wartości umowy.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji i danych uzyskanych 
w ramach realizacji Umowy i do nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
2. W przypadku naruszenia zasad poufności określonych w niniejszej Umowie przez Wykonawcę lub osoby, którym Wykonawca powierzył wykonywanie czynności stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego szkody, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.  
§ 9
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w tym za przetwarzanie przekazanych danych osobowych w innym zakresie i dla celów innych niż określonych postanowieniami niniejszej umowy.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi również po upływie okresu obowiązywania Umowy.
3. Wszelkie informacje, dokumenty i dane przekazane Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego ujawnione lub udostępnione osobom trzecim.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
1. Strony ustalają następujące adresy doręczeń:
· dla Zamawiającego: 95-060 Brzeziny, ul. M. C. Skłodowskiej 6 mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl 
· dla Wykonawcy: ADRES
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia pod wskazany w umowie adres za skuteczne.
3. Osoba upoważniona do kontaktu:
· Dla Zamawiającego: 
· Aneta Kurzyńska, kierownik ds. inwestycji i administracji budynkami, tel. 500 044 688 mail: a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl
· Wioleta Starosta, koordynator działu technicznego i administracji budynkami, tel. 507 004 806 mail: w.starosta@szpital-brzeziny.pl
· Dla Wykonawcy: 
· WPISAĆ 
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:


Załącznik nr 1
Zestawienie urządzeń instalacji gazów medycznych w budynkach szpitalnych zlokalizowanych w Brzezinach przy ulicy M.C. Skłodowskiej 6:
Zestawienie urządzeń:
	L.P.
	Nazwa urządzenia/instalacji
	Dane dotyczące urządzeń wchodzące w skład urządzenia lub instalacji
	Budynek

	1.
	Rozprężalnia 
tlenu medycznego
	Tablica redukcyjna PF-5101 wytwórca md
Wysokociśnieniowy reduktor przepływu drugiego stopnia PF-5500-A0O2 wytwórca md.
Zbieracze – baterie butlowe nr serii 37/16, 38/16 producent Insmed Sp. z o. o.
Łącznik butlowy producent Inmed S.A.
SSGM producent Inmed S.A.
	Tlenownia

	2.
	Rozprężalnia podtlenku azotu
	Tablica redukcyjna PF-5411 wytwórca md
Tablica redukcyjna PF-5321 wytwórca md
Wysokociśnieniowy reduktor przepływu drugiego stopnia PF-5101 wytwórca md.
Zbieracze – baterie butlowe nr serii 37/16, 38/16 producent Insmed Sp. z o. o.
Łącznik butlowy producent Inmed S.A.
SSGM producent Inmed S.A.
	Tlenownia

	3.
	Rozprężalnia dwutlenku węgla
	Zasilanie z dwóch tablic oraz z tablicy rezerwowej.
Tablica
Medicale S.r.l.
REF CENT18A
SN 009
LOT 1077/14
Lewa strona
Medicale S.r.l.
REF RAMP02C
SN 118
LOT 1075/14
Prawa strona
Medicale S.r.l.
REF RAMP02C
SN 116
LOT 1075/14
Strona rezerwowa
Medicale S.r.l.
REF CENT18D
SN 009
LOT 1089/14
Medicale S.r.l.
REF RAMP02C
SN 117
LOT 1075/14
	Główny (wejście od strony ulicy)

	3.
	Stacja próżni
	Zbiornik.
ZTP TEPRO S.A. typ AVA 400 M nr fabryczny 067, rok 2014, kod: 3570/AVA400M/3xAT160B
Pompy z silnikami. Ilość 3.
Fabryka Maszyn Elektrycznych S.A. indukta
No. AE 126499
ZTP TERPO S.A. typ AT 160 B, numer fabryczny 522, rok 2014 kod 3534-00.00.00/AT160B-230/400V
Fabryka Maszyn Elektrycznych S.A. indukta
No. AE 126500
ZTP TERPO S.A. typ AT 160 B, numer fabryczny 521, rok 2014 kod 3534-00.00.00/AT160B-230/400V
Fabryka Maszyn Elektrycznych S.A. indukta
No. AE 126497
ZTP TERPO S.A. typ AT 160 B, numer fabryczny 523, rok 2014 kod 3534-00.00.00/AT160B-230/400V
	Główny (piwnica od strony recepcji głównej)

	4.
	Stacja sprężonego powietrza
	Sprężarka i zbiornik
Atlas Copco Airpower n.v., typ GX7FF EL, rok 2016, numer produktu 8152740521, numer seryjny CAI928114
	Tlenownia

	5.
	Stacja sprężonego powietrza
	Instalacja z dwoma sprężarkami Airpol wraz ze zbiornikiem oraz systemem osuszania
Agregat sprężarkowy z silnikiem
Airpol numer AB40-380B, rok 1998, nr 226, Indukta nr G 016600, typ So 132 S-2B rok 1998
Airpol numer AB40-380B, rok 1998, nr 227, Indukta nr G 016599, typ So 132 S-2B rok 1998
Osuszacz
Ultratroc model/typ SD0310A/307, numer fabryczny 98/2/11985/16, rok 1998
Filtr wstępny FF0018, filtr dokładny SMF 0018 – 2 sztuki, filtr węglowy AK 0018 – 2 sztuki, filtr sterylny P-SRF 0018 -2 sztuki 
Zbiornik
Instal Rzesów S.A. numer fabryczny 23625, rok 1998, pojemność 1,6 m3
	Tlenownia

	6.
	Zbiornik tlenu
	Harsco, numer fabryczny CC-5.0005S/471, rok 2000, pojemność 4990l
	Tlenownia



Szacunkowa ilość punktów poboru
	LP.
	Rodzaj gazów
	Rodzaj pomieszczenia
	Budynek Pawilonu
	Budynek Główny

	1.
	Tlen
	Sale pacjenta
	70
	67

	2.
	Sprężone powietrze
	Sale pacjenta
	64
	4

	3.
	Próżnia
	Sale pacjenta
	70
	67

	4.
	Tlen
	Sala R na oddziale wewnętrznym
	16
	

	5.
	Sprężone powietrze
	Sala R na oddziale wewnętrznym
	16
	

	6.
	Próżnia
	Sala R na oddziale wewnętrznym
	16
	

	7.
	Podtlenek azotu
	SOR
	6
	

	8.
	Tlen
	SOR
	18
	

	9.
	Sprężone powietrze
	SOR
	12
	

	10.
	Próżnia
	SOR
	12
	

	11.
	Odciąg
	SOR
	6
	

	12.
	Podtlenek azotu
	Sale zabiegowe
	2
	2

	13.
	Tlen
	Sale zabiegowe
	8
	11

	14.
	Sprężone powietrze
	Sale zabiegowe
	4
	8

	15.
	Próżnia
	Sale zabiegowe
	6
	9

	16.
	Odciąg
	Sale zabiegowe
	2
	2

	17.
	Podtlenek azotu
	Pracownia Diagnostyczna
	2
	

	18.
	Tlen
	Pracownia Diagnostyczna
	5
	

	19.
	Sprężone powietrze
	Pracownia Diagnostyczna
	3
	

	20.
	Próżnia
	Pracownia Diagnostyczna
	3
	

	21.
	Odciąg
	Pracownia Diagnostyczna
	2
	

	22.
	Tlen
	OIOM
	10
	

	23.
	Sprężone powietrze
	OIOM
	14
	

	24.
	Próżnia
	OIOM
	14
	

	25.
	Podtlenek azotu
	Sale porodowe i cięciowa
	
	6

	26.
	Tlen
	Sale porodowe i cięciowa
	
	8

	27.
	Sprężone powietrze
	Sale porodowe i cięciowa
	
	7

	28.
	Odciąg
	Sale porodowe i cięciowa
	
	2

	29.
	Podtlenek azotu
	Sale wybudzeniowe
	
	14

	30.
	Tlen
	Sale wybudzeniowe
	
	14

	31.
	Sprężone powietrze
	Sale wybudzeniowe
	
	14

	32.
	Podtlenek azotu
	Blok operacyjny
	
	9

	33.
	Tlen
	Blok operacyjny
	
	20

	34.
	Sprężone powietrze
	Blok operacyjny
	
	21

	35.
	Dwutlenek węgla
	Blok operacyjny
	
	5

	36.
	Próżnia
	Blok operacyjny
	
	19

	37.
	Odciąg
	Blok operacyjny
	
	13






Klauzula informacyjna w PCZ w Brzezinach Sp. z o.o. zgodna z Polityką Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii CurieSkłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach działalności gospodarczej);
6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia;
8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
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